
”^r*^{°SIk8yo8lr e r*i 4o^c 1*^ • Opraw* sonSy po' 

Tao-on! j^rforuiow, Ltalow, woltomlerza .Do poml.' ^ 
r^w^napl^a O.lv 1 0,5v uiywamv 

oza kt6rego wejscle Jest oznaczone napleem i^ax.0,7v . 
Sonae zakladainy w tym przypadku na bolo* w ' 

lowcl opraw« kalltowe, do dolu talc.aby boleo we^^.-cwy 
sonaC- trafll na gnlazdko wyjsclowe wzaaonlacza ozrt- 

ozone “ x20 j“. 

Przy pomlarach napl^d powyiej 250v zakladamy so*ia^ 
przystawk^ wysokonapi <*nlow^.Sond^ z przystawkipiotna 
uiywad zardwno na wysunl^ty^i przewcdzle Jak 1 zamoco- 
wan^ na plycle czolowe J»Napl^cla do ICOOv odczytu^cjiy 
na zakresle lOv.Jeieli napl^cle alarzone przckracza 
lOOOVjto neleiy przejsc na zakres 50v,Ze wzglc,du na 
mozllwoac przeblcla kondcnsatora w przystawce rl« 
leZy przykladac napl^d wl^kszyoh blZ ISOOv, 

Czuiosd woltomierza moZna regulovac w granlcach +kll- 
ku procent.Do reguiacjl tej/r.p*po wymlanle 
potencjometry oznaczone na echemacle llteraml’*M”l’*W‘* 
Fotencjonietry te umleezczone wewn^trz aparatu/M- 
2 lewej strony pod zaciskiem inaey 1 W - z prawcj strc 
ny pod wyjdclem kabla sondj^/ naleiy zatem wyjed wol~ 
tODilerz ze skrzynkl metalcwej odkr^caj^c cztery druby 
na plycle czolov/e J *Na Jplerv/ regulowad naleiy ''oten'^Jo 
metrem '»M",kt6ry dzlala na wszystkle zakrepy Jednako- 
wo/l^cznle z zakresem 0,lv 1 0,5v/naet<5pnle zad po- 
tenoJometrein'W»,kt6ry reguluje tylko czuload wzaRonV 

iJchMk^esdwf®®^ ^ od poBOata. 
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Doaterd^^^^ ? ^ znajduje si? wewntitrz sondy. 

iSirfyli^la^ P-y 

nle od slecl/przez poJemnSdd/^ "“l®nnych,przewa4- ' 
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: 2,i,resy ««“*°“rlonlv2'?50»/o* JOo; » i”* 

a/ przy pomlarach , wzMcnl»o*** 

> b/ przy pomlarac^* powyf 
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przy y- ty5.,s« v®"**** 

.,^ - od 5O0/S --wj ,- ia)^xcr»J r.--f^*. 

naleiy etosowai poprawKl ^ 

Opornodd wejdclo»a ^^5, . olt.lO^ 

« « przyetawkl: tylko poJ#tno*v 

PoJeBnodd wejaolowa; ok. 6 - 7 i-» vnjirklrn 

•' fiaohyordci priy 
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0&*0 “ « "• 
8ach/pr5ci prsys-a*^^. 

Dokladnosc wakazaitt 3i r.a wszyeti lch r*--= 
Zafiilanle: pradem zmlennym 22CY 

2/UruohoElenle • 
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a/Po wl^zenlu wtyczkl BleclowtJ to kon-sfit'j 
rzucic wyl^cznlk sleclcwy w strong tar'wkt 
ktdra w tya monenclf powlnne zapaild 
b/Po uplywle ok • 5 ml nut ,^, 4 / laapy 4 oataltc?.n!^ §i% rox- 
grzej^,zerujemy przyrztjd wychylowy ,kt 4 r^ 

dzlaia Jednakowo na wszyatklch zakrtrach Uk,Jak r 0 ?^ 
malny zerownlk mechanlczny . Jelell chctsy ltty*C* r.A 
zmicnialo polo 4 enla przy prztcho 4 ztnlu i tAkr««% 
zakres,to najplerw naleiy wyztroaad przyrz^ 
przy poloicnlu przelacznlka zakrta 5 v na P 01 . 250 T n«- 
et^pnle za^ przejid na zakrtf iv 1 vyzcrovad 

ponuej^galk^^^ pottno joittni 
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-ngy xaloxon.j L boJtr 
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